广东省医疗卫生计量器具管理办法
（1991年6月3日粤府函〔1991〕137号颁布，自公布之日起施行，2017年5月17日
广东省人民政府令242号修改）
第一条　为了保障人民健康和生命安全，确保医疗卫生计量器具单位制的统一和量值的准确可靠，根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则，结合我省的实际，制定本办法。
第二条　本省范围内使用医疗卫生计量器具的单位和个体行医者，必须遵守本办法。
第三条　县以上（含县级，下同）技术监督（标准计量、下同）行政部门对本行政区域内使用的医疗卫生计量器具实施统一监督管理。
县以上卫生行政部门应指定机构，对本部门内的医疗卫生单位和社会上的个体行医者使用的医疗卫生计量器具按本办法规定严格管理。
各行业主管部门对本部门内使用的医疗卫生计量器具按本办法规定严格管理。
第四条　医疗卫生单位应设专（兼）职计量管理人员，其职责是：
（一）负责建立健全本单位医疗卫生计量器具管理制度；
（二）宣传、贯彻和执行计量法律法规；
（三）管理本单位的医疗卫生计量器具（登记造册，建立台帐）和保管医疗卫生计量器具的技术资料；
（四）办理本单位医疗卫生计量器具的订购、审查、验收、入册、报废手续；
（五）督促检查本部门按规定申请使用的医疗卫生计量器具的周期检定。
第五条　医疗卫生计量器具必须采用法定计量单位。确需使用非法定计量单位的计量器具，应报省技术监督行政部门批准。
第六条　医疗卫生单位应建立健全计量器具管理、保养和使用的规章制度和实行岗位责任制。
第七条　电离辐射计量器具或价值超过10万元以上的医疗卫生计量器具的操作人员，须经省卫生行政部门考核合格，领取相应的计量测试操作证件，才能独立从事操作。
凡涉及锅炉压力容器的医疗卫生计量器具的操作人员，还需经劳动行政部门考核发证，方能从事操作。
第八条　医疗卫生计量器具有下列情况之一的，不得使用：
（一）无检定合格印、证的；
（二）经检定不合格的；
（三）超过检定周期的；
（四）在检定合格有效期内，已失去规定的精度和技术条件的；
（五）未经省技术监督行政部门批准，使用非法定计量单位的；
（六）无制造计量器具许可证标志和编号的。
第九条　医疗卫生计量器具有下列情况之一的，必须进行检定，合格后方可使用：
（一）超过检定有效周期的；
（二）经过维修的；
（三）解除封存的；
（四）量值有异常的。
第十条　使用医疗卫生计量器具，必须符合卫生方面有关规定和要求，防止医源性感染的发生。
第十一条　各医疗卫生单位和个体行医者，必须将其使用的、列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的医疗卫生计量器具登记造册，向当地技术监督行政部门申请周期检定，任何单位和个人不得以任何借口拒绝检定。
第十二条　经省技术监督行政部门授权，省卫生行政部门可在有条件的医疗卫生单位建立计量标准器，开展计量器具的定期检定业务。
第十三条　尚未建立计量标准的单位及个体行医者，应将使用的计量器具送有权开展检定业务的计量检定机构或法定计量检定机构检定。
第十四条　计量检定机构应从收到医疗卫生单位或个人行医者送检的强制检定的计量器具之日起20日内检定完毕。
第十五条　对医疗卫生计量器具必须按检定规程（含国家、部门、地方规程）或计量标准进行检定，无检定规程或计量标准的，由使用单位根据生产厂的产品说明、技术要求，定期自行比对或测试，同时报当地计量行政部门备案。
第十六条　医疗卫生单位的计量工作经费从单位的业务费支出。计量检定和维修费用在设备维修项目中安排。
第十七条　医疗卫生计量器具监督管理相关收费项目和标准按照国家和省的有关规定执行。
第十八条　使用医疗卫生计量器具的单位和个体行医者，违反第九条规定的，由当地技术监督行政部门责令其停止使用，并可按照以下规定处以罚款：
（一）无检定合格印、证的，罚款300元；
（二）经检定不合格而继续使用的，罚款500元；
（三）超过检定周期继续使用的，罚款200元；
（四）在检定合格有效期内已知其失去精度而继续使用的，罚款200元。
罚款收入按规定全额上交当地财政。
第十九条　违反第十四条规定的，计量检定机构应从延期之日起10日内予以免费检定；因超过检定期限而延误诊疗工作并造成损失的，检定单位应负相应赔偿责任。
第二十条　计量监督管理和计量检定人员不得玩忽职守、徇私舞弊；违者按《中华人民共和国计量法实施细则》有关规定处理。
第二十一条　本办法自颁布之日起施行。
